FICHA TÉCNICA 


ADAGE 


progressive lenses 


ADAGE es un modelo progresivo “corto”, diseñado para monturas estéticas más 
pequeñas. Está especialmente diseñado para ofrecer la mejor combinación 
equilibrada de campos de visión lejanos, intermedios y cercanos. 


160 grados de libertad en distancia 
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CORREDOR AMPLIA ZONA REGIÓN DE AMPLIA 
GENEROSO CERCANA DISTANCIA 
Corredores de Amplia y funcional Ofrece una región de 
gran precisión y zona de lectura. distancia ultra amplia 
ancho generoso. con más de 160 
grados de libertad para 
los ojos. 
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The Optical Lens Innovators 


FICHA TÉCNICA ADAGE 


progressive lenses 


AdageQ es un diseño de lente progresivo "ultracorto" para monturas estéticas 
más pequeñas, especialmente diseñado para ofrecer la mejor y más equilibrada 
combinación de campos de visión lejanos, intermedios y cercanos. 


ms 


WIDE DISTANCE REGION 

Offers an ultra-wide distance 
region with more than 160? of a 
freedom for the wearer's eyes. 
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GENEROUS CORRIDOR 
High precision, generous 
«$ corridor width. 


A 
WIDE NEAR AREA 
Big, functional area for reading. 


Zonas grandes Altura de adaptación corta 

Adage ofrece una de las mayores áreas funcionales Una altura de adaptación mínima de 13 mm permitirá a los 
combinadas de cualquier progresivo corto. Este lente también nuevos usuarios de progresivos seguir utilizando sus monturas 
tiene una de las mayores zonas de cerca utilizables, lo que los favoritas sin perder rendimiento óptico. El 9096 de la adición se 
usuarios agradecerán al leer. La zona de cerca es más amplia alcanza a sólo 11 mm por debajo de la pupila, lo que facilita la 
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que en otros diseños cortos. Esto, además de la zona де lejos búsqueda de la zona de cerca y también minimiza el 


ultra ancha, hace que este progresivo sea un avance | E . E | E 
movimiento ocular necesario para alcanzar la zona de lectura. 


significativo en el campo de los progresivos cortos. 


Distribución simétrica de la potencia 


Los usuarios que tengan experiencia en el uso de lentes 
progresivas apreciarán las ventajas de las grandes zonas 
funcionales de estas lentes con propiedades ópticas excelentes 
y estables. Estas características especiales permiten a los 
usuarios mantener una posición ocular más natural para cada 


distancia de visión. 
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| FICHA TÉCNICA 
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progressive lenses 


POLYCARBONATE 1.586 — CLEAR (HC) 
NOMINAL | TRUE | BACK- MRP SEG | FITTINGCROSS | SAG ADD RX RANGE 
DIAMETER | "CURVE CURVE | CURVE EDGE | CENTER | БЕС INSET ABOVE MRP AT50 | КАРШ5 | RANGE 
76 2.00 1.99 4.25 12.8 11.0 25 25 2 1.18 | 266.332 | 1.00-3.00 
76 4.00 3.99 6.25 12.9 114 2.5 2.5 2 2.37 | 132.832 | 1.00-3.00 
-8.00D to +6.00D 
76 6.00 5.84 6.25 9.9 11.0 2.5 2.5 2 3.51 | 90.753 | 1.00-3.00 
76 8.00 7.71 9.60 9.7 8.5 2.5 25 2 471 | 68.742 | 1.00-3.00 
POLYCARBONATE 1.586 — NUPOLAR? GRAY 8 BROWN (HC) 
NOMINAL | TRUE | BACK- MRP SEG | FITTINGCROSS | SAG ADD RX RANGE 
DIAMETER | "CURVE | CURVE | CURVE | EDGE | CENTER | БЕС INSET ABOVE MRP AT50 | RADIUS| RANGE 
76 2.00 2.02 4.25 13.8 112 25 25 2 1.19 | 262.380 | 1.00-3.00 
76 4.00 4.01 6.25 14.0 112 25 25 2 2.39 | 132.170 | 1.00-3.00 
-8.50D to +5.50D 
76 6.00 5.85 6.25 10.6 10.5 2.5 25 2 352 | 90.600 | 1.00-3.00 
76 8.00 7.72 9.60 10.9 8.0 2.5 25 2 471 | 68.650 | 1.00-3.00 
TRILOGY? 1.53 — CLEAR (НС) 
NOMINAL| TRUE | BACK- МЕР | SEG | FITTINGCROSS | SAG ADD RX RANGE 
DIAMETER | "CURVE | CURVE | CURVE EDGE | CENTER | БЕС  1№ЕТ | ABOVE МЕР AT50 | RADIUS | RANGE 
76 2.00 2.01 6.25 14.1 9.2 25 25 2 1.19 | 263.682 | 0.75-3.50 
76 4.00 4.05 6.25 144 12.0 2.5 25 2 241 | 130.864 | 0.75-3.50 
-8.00D to +7.00D 
76 6.00 6.07 6.25 74 8.25 2.5 25 2 3.66 | 87.315 | 0.75-3.50 
76 8.00 8.11 6.25 74 17 25 25 2 4.97 | 65.351 | 0.75-3.50 
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[] +52 (646) 185 4077 
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zx Prolens.ensegmail.com 
Fernandobeltrangopticadeensenada.com.mx 


Q Av. Juárez #1279, Zona Centro, Ensenada, B.C. 


Qo Prolens laboratorioOptico 


